MICROAPTIC

AUTOMATIC DIAGNOSTIC SYSTEMS

Curso avanzado sobre analisis de semen asistido por ordenador

Introduccidén. Resultados de la encuesta sobre necesidades de los usuarios.
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Anélisis de la motilidad y concentracidn.

e Vision general: configuracién del microscopio, calidad de las imagenes, filtro
inteligente, hardware.

Ajustes de configuracion: velocidad de fotogramas, nimero de iméagenes y otros.
Concentracién baja: anélisis avanzado.

Muestras viscosas: ViscoFlux

Test funcional de esperma: penetracién del moco, hiperactivacion.

Consejos y trucos para un buen andlisis.

Pausa café.
Anéalisis de la morfologia.
e Visidn general: configuracién del microscopio, calidad de las imagenes, tinciones.
e Nueva cdmara USB a 60x.
e Andlisis con platina motorizada.
e Consejosy trucos para un buen analisis.
Andlisis de la vitalidad.
e Nueva tincion BrightVit y FluoVit.
e Contador manual.
e Consejosy trucos para un buen andlisis.

Anéalisis de la fragmentacion del ADN.

e Nuevo analisis con GoldCyto DNA. Cuando es necesario y por qué.
e Consejosy trucos para un buen andlisis.

Analisis de la reaccién del acrosoma.

e  Nuevo kit FluoAcro. Cudndo es necesario y por qué.
Almuerzo.
Cémo usar el SCA en un laboratorio (presentado por usuarios).
Control de calidad.

e Comprobar la calibracion y control de calidad interno.
e Control de calidad externo.

Opciones avanzadas del SCA.

e Conexién con el LIS (Laboratory Information System) - SCA DataShare.
e SCA Capture, Editor and Viewer.

Pausa café.

Parte practica y preguntas.



