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Principio 

Los colorantes SPERM STAIN LISTO PARA USAR constituyen un 
sistema de tinción diferencial de las estructuras morfológicas de los 
espermatozoides para una perfecta evaluación funcional. También 
puede usarse para la tinción diferencial de células sanguíneas en 
semen. Los colorantes que forman el SPERM STAIN LISTO PARA 
USAR combinan la policromía y calidad de los métodos clásicos de 
tinción citológica (May-Grünwald, Giemsa, Wright) con una gran 
rapidez de ejecución (tan solo 15 segundos). Se trata de una 
técnica que se realiza por inmersión en las soluciones colorantes. 

Prestaciones del producto y características de 
funcionamiento. 

La coloración de SPERM STAIN LISTO PARA USAR se basa en 
la metódica original de Romanowsky para la tinción diferencial de 
diferentes estructuras celulares.  

Reactivos 

Kit 3 x 500 mL  (Ref. 98 30 95).  Contiene: 

1.  SPERM STAIN LISTO PARA USAR Nr. 1    

1 x 500 mL (Ref. 98 16 85) 

Disolución metanólica de hexametil-p-rosanilina. Manipular con 
precaución. 

2.  SPERM STAIN LISTO PARA USAR Nr. 2      

1 x 500 ml (Ref. 98 42 43) 

Disolución acuosa tamponada de xanteno. 

3.  SPERM STAIN LISTO PARA USAR Nr. 3       

1 x 500 ml (Ref. 98 24 29) 

Disolución acuosa tamponada de tiazina. 

Reactivo de trabajo 

Los 3 reactivos ya están listos para su uso.  

Conservación y estabilidad 

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de 
caducidad indicada en la etiqueta mantenidos a temperatura 
ambiente (10-35ºC). Los envases deben mantenerse siempre bien 
cerrados. 

El paso del tiempo y temperaturas inferiores a 10ºC, pueden 
provocar la aparición de un ligero precipitado en algún reactivo, que 
no afecta a la funcionalidad del producto. Se aconseja atemperar el 
reactivo a 15-30ºC, agitar y filtrar el colorante antes de su uso. 

La estabilidad en uso debe ser determinada por cada usuario 
según su criterio. 

Precauciones 

El colorante nº 1 es una disolución metanólica y por tanto es 
inflamable y tóxica por contacto, inhalación e ingestión. La 
manipulación de los residuos debe hacerse según la normativa 
legal vigente 

Preparación de las muestras 

Esperma: preparar la extensión con 15 µl de semen reciente sobre 
un portaobjetos estándar y dejar secar al aire al menos 10 minutos. 
Se recomienda que sea una extensión fina y homogénea para 
obtener una mejor fijación del colorante sin sobrecoloraciones. 

Protocolo de Tinción 

Una vez preparada la extensión: 

1- Fijar la muestra por inmersión en el SPERM STAIN LISTO 
PARA USAR Nr. 1. Realizar 5 inmersiones consecutivas de 1 
segundo, escurrir. 

 

2-Teñir la muestra por inmersión en el SPERM STAIN LISTO 
PARA USAR Nr. 2. Realizar 5 inmersiones consecutivas de 1 
segundo, escurrir de nuevo. 

3- Teñir la muestra por inmersión en el SPERM STAIN LISTO 
PARA USAR Nr. 3. Realizar 5 inmersiones consecutivas de 1 
segundo. 

Lavar delicadamente con agua destilada y dejar secar al aire. 

Para conservar las tinciones se recomienda usar medios de 
montaje apropiados (tipo DPX, Eukitt ® )  para evitar el deterioro 
por el aceite de inmersión. Usar 2 gotas y un cubreobjetos 
estándar (50 x 22 mm ). 

Notas 

La intensidad de la tinción puede variarse, modificando el 
número de inmersiones en los colorantes diluidos 2 y 3 según 
se desee destacar las tonalidades rosas o las azules. 

Las cubetas con colorante, especialmente la del colorante 1, 
deberán guardarse tapadas, a fin de evitar una evaporación 
excesiva que podrá inducir a desviaciones de color respecto  a 
las tinciones habituales. 

 

Resultados 

Cabeza del espermatozoide: Violeta oscuro 

Acrosoma del espermatozoide: Violeta en tonalidad mas clara 
del violeta de la cabeza 

Pieza intermedia y cola del espermatozoide: Violeta oscuro 

Fondo: Rosa pálido 

Eritrocitos: Color rosa pálido o intenso 

Neutrófilos: Núcleo azul oscuro. Citoplasma rosado con 
granulaciones rojo violeta 

Eosinófilos: Núcleo azul. Citoplasma azul, con gránulos rojos o 
rojo anaranjado 

 Basófilos: Núcleo azul oscuro o púrpura. Gránulos púrpura casi 
negros 

Linfocitos: Núcleo violeta. Citoplasma azul celeste 

Monocitos: Núcleo laxo violeta. Citoplasma azul celeste 
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